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PRIME

CUIDADO MAIS QUE COMPLETO

REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA 16 DE SETEMBRO I_ _I
HOSPITAL PORTUGUES - CNPJ 15.166.416/0001-51 09.342.946/0001-00

COTACAO PREVIA N2 001/2026 PRIME MEDICAL COM. DE MATERIAL MEDICO LTDA
Rua ltagi, N° 413, Galpao N° 3,8.10 Quadra 09

CONVENIO N2 989499/2025 Lote 15 a 17, JO. Belo Horizonte
Pitangueiras - CEP: 42.701 - 370 _I
ABERTURA: 10/04/2025 LAURD DE FREITAS/EA

E-MAIL: eric.silva@hportugues.com.br

PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA, pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob n2 09.342.946/0001-00, com sede na Rua Itagi, Quadra 9, Galpdo 10,
Jardim Belo Horizonte, Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA, neste ato representado legalmente
por KALIL AUAD BRANDAO, portador da carteira de identidade n2 05263435-32 — SSP —BA,
CPF sob o n2 708.920.675-00, vem, respeitosamente, a presenca de Vossa Senhoria, com
fundamento termos do Decreto n211.531, de 16 de maio de 2023, da Portaria
Interministerial n2 424, de 30 de Dezembro de 2016 com as devidas alteracdes feitas pela
Portaria Interministerial n2 558, de 10 de Outubro de 2019, da Lei Complementar n? 123, de
14/12/2006 e da Lei Complementar 147, de 07/08/2014, e subsidiariamente, pela Lei n9.
14.133, de 01 de abril de 2021, interpor o presente:

PEDIDO DE RECLASSIFICAGAO PARA ITEM 03

em face da decisdo que a desclassificou no dmbito do processo administrativo acima
identificado, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

| - SINTESE FATICA

A Requerente participou regularmente do processo, apresentando a proposta mais
vantajosa sob o ponto de vista econdmico referente ao ITEM 03 - FOCO CIRURGICO DE SOLO
MOVEL, no valor de RS 42.000,00, tendo sido, contudo, desclassificada sob o fundamento de
suposto ndo atendimento as especificagdes técnicas do edital.

O fundamento da desclassificagdo concentrou-se na alegacdo de “auséncia ajuste de
temperatura de cor”.

Entretanto, conforme serd demonstrado, tal conclusdo decorre de interpretacao
equivocada da documentacdo técnica oficial do fabricante que comprova, de forma clara, o
atendimento integral ao requisito.
9

A conformidade com a assinatura pode ser verifica

daem
hetpisserpro.govb | @ serPrO 1

Q Rua Itagi, n2 413, Pitangueiras, CEP: 42701-370, Lauro de Freitas-BA
@ www.primemedical.com.br & canalgoverno@primemedical.com.br &55 71 3045 9777 | Ramal: 6480



PRIME

CUIDADO MAIS QUE COMPLETO

Il - DO ATENDIMENTO INTEGRAL A EXIGENCIA EDITALICIA

O edital estabelece como requisito técnico “Controle de temperatura de cor de no
minimo trés estdgios selecionados no painel variando entre 3.500K a 5.000K”

ITEM 111

Equipamento: Foco Cirdrgico de solo Movel
Quantidade: 1

Valor unitario: R549.264,00

Codigo SIGEM: 10795

Uso pretendido

Foco cinirgico mowvel para procedimentos minimamente invasivos de media - alta complexidade que
permita a utilizacdo em todos procedimentos cirdrgicos com mobilidade de giro infinita no eixo da
clpula e minima de 20°no eixo central.

O Eguipamento sera destinado ao uso geral em nossa instituicdo em procedimentos que se faga
necessario foco auxiliar em ambientes cirirgicos e leitos de UTI, o foco devera ter seu acionamento
principal diretamente através da clpula com acesso a todas as funcbes.

Configuractes permitidas e caracteristicas a serem especificadas:

Equipamentos com iluminagdo em LED com luminosidade de 81.000 a 130.000 Lux com sistema de
emergéncia e bateria.

Estrutura de fixagdo com eixo central de piso de alto desempenho, a fixagdo na coluna devera ser de
alta resisténcia que ndo permita vibragao durante manipulacdo do equipamento.

Deve possuir rodizios que permitam mobilidade entre as areas do hospital.

Devera possuir controle irestrito de todas as fungbes de controle do equipamento na lateral da
clpula, com tela sensitiva e resistiva ao toque que permite utilizagdo com luvas.

Devera possuir sistema de rotagdo articulada no minimo de dois eixos com freios e regulagem de
altura maxima.

O peso das cupulas devera ser inferior a 13Kg com didmetro maximo de 65 mm.

Possuir vida (itil declarada das lampadas pelo fabricante de 30.000 horas de uso ou superior.

O sistema de bateria de emergéncia interna devera ter capacidade de manter o foco na capacidade
maxima de iluminagdo por no minime 2 horas de uso

Funcionalidades

Controle de temperatura de cor de no minimo trés estagios selecionados no painel variando entre
3.500K a 5.000K.

Controle de fluxo luminoso em no minimo trés niveis, sendo o menor de 81.000 lux e o maior de
130.000 lux ou superior.

Sistema transparente de protecdo dos modulos 6pticos em uma dnica pega que fadilite a limpeza
frontal.

Airradiacdo maxima do fluxo luminoso devera ser menor ou igual a 550W/m*.

ANEXO | -PADROES E ESPECIFICACOES MINIMAS DOS PRODUTOS (PG 19-20)
KALIL AUAD BRANDAO ‘
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A desclassificacdo da PRIME MEDICAL para o ITEM 03 fundamentou-se, conforme
registrado em ATA DE SESSAO PUBLICA E JULGAMENTO (PROPOSTAS E HABILITACAO), no
seguinte apontamento: “O modelo ofertado nao possui ajuste de temperatura de cor.”

Il (Foco Cirtirgico de Solo Movel):

- 0QTIS. Justificativa: Nao apresentado o modelo, nem encontrado registro do produto nos
6rgdos sanitarios, tampouco manual no site do fabricante. Assim, ndo atendidas as
exigéncias tecnicas contidas no anexo | do edital, impde-se a desclassificagdo nos termos
do subitem 8.5 do edital;

- KSS. Justificativa: O modelo ofertado possui fluxo luminoso maximo (120.000K) inferior ao
requerido, e ndo possui tela sensitiva ao toque para operacdo irrestrita das funcdes do
equipamento. Assim, ndo atendidas as exigéncias técnicas contidas no anexo | do edital,
impde-se a desclassificacdo nos termos do subitem 8.5 do edital.

- Mais Etica. Justificativa: O modelo ofertado possui fluxo luminoso méximo (85.000 lux)
inferior ao requerido, e a temperatura de cor fixa em 3200K, em desacordo com o exigido.
Assim, ndo atendidas as exigéncias técnicas contidas no anexo | do edital, impde-se a
desclassificacdo nos termos do subitem 8.5 do edital.

- Mendel Medical. Justificativa: O modelo ofertado nédo possui tela sensitiva ao toque para
operacao imestrita das funcbes do equipamento, funcédo essa essencial para ambientes
cinirgicos que tratam com fluidos em geral, alem de garantir mais rapidez, seguranga e
uma maior durabilidade. Assim, ndo atendidas as exigéncias técnicas contidas no anexo |
do edital, impde-se a desclassificagao nos termos do subitem 8.5 do edital.

- Mega Dental. Justificativa: No modelo ofertado o diametro maximo da clpula & superior ao
especificado (700 mm), além disso, o sistema optico € diferente do requerido. Assim, ndo
atendidas as exigéncias técnicas contidas no anexo | do edital, impde-se a
desclassificacdo nos termos do subitem 8.5 do edital.

- Prime Medical. Justificativa: O modelo ofertado, de acordo com o manual do fabricante,
néo possui ajuste de temperatura de cor, item previsto no edital e essencial para os
procedimentos cirldrgicos, viabilizando o ajuste de cor da iluminacéo a preferéncia de cada
profissional e tipos de procedimentos. Assim, ndo atendidas as exigéncias técnicas
contidas no anexo | do edital, imp6e-se a desclassificacdo nos termos do subitem 8.5 do
edital.

ATA DE SESSAO PUBLICA E JULGAMENTO (PROPOSTAS E HABILITAGCAO) - pg 03

Contudo, conforme sera devidamente comprovado por meio da documentagdo
técnica do equipamento (Manual ANVISA) apresentada pela PRIME MEDICAL, fica
evidenciado que o equipamento ofertado (FOCO HyLED C5M - MARCA MINDRAY)

ASSINADO DIGITALMENTE ‘ 3
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contempla a funcionalidade exigida no edital, afastando qualquer duvida quanto ao seu

pleno atendimento aos requisitos estabelecidos.
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A.3 Desempenho optico
Modelo HyLED C8/C8M HyLED CT/CTM HyLED C5/CSM
Luminosidade Cercade Cerca de Cercade
mace. (Ec) [T mj 160000 |x 160000 bx 160000 |x
Sem temperatura sem temperatura sem temperatura
de cor ajustavel: de cor ajustavel: de cor ajustavel:
cercade 4350k cercade 4350 k cenca de 4350k
sob luminosidade sob luminosidade sob luminosidade
Temperatura oo o5 R
Aicrie maxima rmaxima, maxima.
Com temperatura Com temperatura Com temperatura
de corajustavel: de cor ajustawvel: de cor ajustavel:
cercade 3500k cercade 3500k cerca de 3500k
a 5100k a5100k a5100k
Indice geral da
renderizacio de Cercade 99 Cerca de99 Cercade 99
cones (Ra)
[ndice especifico
de renderizacao Cercade 97 Cerca de 97 Cercade 97
de cores (R9)
Irra-dllal;ac.r =8 Cerca de Cerca de Cercade
(Luminosidade 2 2 2
ridndima) 530 Wim 530W/im 530 Wim
Iradiacao (Ee)
(Luminosidadede | =410W/m? <360 Wim? =360 Wim?
nivel &
_— Cercade Cerca de Cercade
Ee/Ec (media) 3 3 3
3.5 mW/Am~ k) 3.5 mWs{m= 1z} 3.5 mW/im~ lx}
DElenerm do Cercade 140 mm Cerca de 140 mm Cercade 140mm
campo de lu= (d10}
N TN, T Carcade 140 mm Cerca de 140 mm Cercade 140mm
campo de luz (d10})
Diametro max. do
Cerca de 300 mm Cerca de 300 mm Cercade Z70mm
campo de luz (d10)
dso/ d10 Cercade 60% Cerca de 50% Cercade 60%
!'-‘ruﬂfndu_:lad-eda Cercade 1200 mm Cerca de 1200mm Cercade 1200 mm
iluminaco (20%)
A-8

MANUAL ANVISA - FOCO HyLED C5M (RMS 80943610177)
https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351556875202315/?numeroRegistro=80943610177
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Portanto, conforme comprovado por meio de documento oficial apresentado pela
empresa (Manual ANVISA), o foco HyLED C5M, da marca Mindray, atende plenamente aos
requisitos estabelecidos no edital.

Ill - DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA

A proposta apresentada pela PRIME MEDICAL representa a op¢ao economicamente
mais vantajosa para a Administracdo, no montante de RS 42.000,00, sendo inferior a
proposta classificada como vencedora, no valor de RS 41.000,00 . Trata-se de diferenca de
R$1.000,00, cuja relevancia ndo pode ser desconsiderada sob a dtica do interesse publico,
especialmente em se tratando de contratacdo no ambito da saude, setor que demanda
maxima eficiéncia na alocacdo de recursos.

A desclassificacdo da proposta mais vantajosa, fundada em interpretacdo equivocada
referente ao equipamento ofertado pela PRIME MEDICAL, implica no afastamento indevido
de solucdo tecnicamente apta e economicamente melhor, em afronta direta ao principio da
economicidade, que deve orientar toda a atuacao administrativa em processos licitatérios.

Ademais, a legislacdo aplicdvel as contratagdes publicas estabelece que a selecdo da
proposta mais vantajosa deve considerar ndo apenas a conformidade formal, mas,
sobretudo, a efetiva capacidade de atendimento ao objeto licitado, o que, conforme
amplamente demonstrado, estd plenamente presente na proposta da PRIME MEDICAL. A
exclusdo de proposta que atende ao requisito técnico e apresenta melhor condicdo
econdmica revela-se incompativel com a finalidade do certame e com os principios da
eficiéncia e da razoabilidade.

Importa destacar, ainda, que a manutencao da desclassificacdo, nas circunstancias
apresentadas, amplia o risco de prejuizo ao erario, ao direcionar a contrata¢do para
proposta de maior valor sem que haja demonstracdo técnica robusta que justifique tal opcao.
Nesse cendrio, a revisdo da decisdo ndo se apresenta como mera faculdade da
Administracdo, mas como medida necessdria para assegurar a conformidade do
procedimento com os principios que regem a licitacdo publica.

Diante disso, impde-se o reconhecimento de que a proposta da PRIME MEDICAL ndo
apenas atende integralmente as exigéncias editalicias, como também representa a solucdo
mais vantajosa sob o ponto de vista técnico e econdmico, devendo, por essa razao, ser
restabelecida sua classificacdo no certame.

IV- DA NECESSIDADE DE REVISAO DA DECISAO

Diante de todo o conjunto fatico e probatério apresentado, verifica-se que a
desclassificagdo da PRIME MEDICAL n3ao se sustenta sob o ponto de vista técnico nem
juridico, uma vez que ndo decorre de efetivo descumprimento das exigéncias editalicias, mas
sim de interpretacdo equivocada dobre o equipamento ofertado. A documentacdo técnica
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apresentada demonstra, de forma consistente e suficiente, que o equipamento ofertado
atende integralmente a funcionalidade exigida.

Importa destacar que a manutencdo da desclassificacdo, nas condi¢Ges ora
verificadas, implica ndo apenas o afastamento de proposta tecnicamente apta, mas também
a pretericdo da proposta mais vantajosa sob o ponto de vista econémico, gerando impacto
direto na gestdo eficiente dos recursos publicos. Tal circunstancia contraria a finalidade
essencial da licitagao, que consiste na sele¢ao da proposta que melhor atenda ao interesse
da Administracdo, observados os principios da legalidade, isonomia, razoabilidade e
economicidade.

Diante desse cendrio, a revisdao da decisdo administrativa impde-se como medida
necessaria para restabelecer a conformidade do certame com os principios que o regem,
assegurar a igualdade de tratamento entre os licitantes e viabilizar a contratacdao da
proposta que efetivamente retne as melhores condi¢des técnicas e econémicas.

V - PEDIDOS

Diante do exposto, requer:
1. Arevisdo da decisdo que desclassificou a PRIME MEDICAL;

2. A consequente reclassificagdo de sua proposta;

Nestes termos,
Pede deferimento.

Lauro de Freitas, 22 de Abril de 2026.
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Prime Medical Comercio de Material Médico LTDA
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