Hospital Portugués

Decisao - Julgamento dos recursos
REFERENCIA: Cotaggo Prévia n° 001/2026 — Convénio n° 989499/2025

ASSUNTO: Julgamento de Recursos Administrativos

1. RELATORIO

Trata-se de recursos interpostos pelas empresas NORDESTE MEDICAL LTDA e PRIME
MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA em face da decisdo de julgamento de
propostas e habilitacdo. A Nordeste Medical contesta a classificacdo da Prime Medical nos itens |l
e IV. A Prime Medical solicita a reconsideragcdo de sua desclassificagdo no item Ill. Apenas a
Prime Medical apresentou contrarrazbes tempestivas, devidamente analisadas para fins de
tomada da presente decisao.

2. FUNDAMENTACAO E DECISAO
2.1. Recurso da Nordeste Medical:

A recorrente questiona a conformidade técnica dos itens Il e IV ofertados pela empresa Prime
Medical.

Relativamente ao Lote 02 — Foco Cirurgico de Teto, alega que a Prime limitou-se a copiar a
descricado do edital, omitindo a especificagdo exata da configuragao técnica, e que o equipamento
proposto nao teria rotacao infinita, nos termos solicitados no edital.

Contudo, as especificagbes apresentadas pela Prime Medical foram submetidas a analise da
equipe técnica, que analisou a proposta apresentada em conjunto com o manual, além de
esclarecimentos junto a licitante, e atestou a compatibilidade dos produtos ofertados com o Anexo
| do Edital, uma vez que o equipamento ofertado possui a rotagao infinita exigida no edital.

Embora a recorrente alegue que a proposta € meramente transcritiva, a Lei n® 14.133/2021, em
seu Art. 12, inciso lll, estabelece que o processo licitatério deve ser regido pelo principio da
eficacia e do formalismo moderado. A Prime Medical declarou expressamente o atendimento
integral as especificagdes do Anexo I. A descricdo do objeto em conformidade com o edital ndo
gera, por si sO, a desclassificacdo, desde que a Administragdo possa confirmar a veracidade das
informacoes.

A aceitacdo da proposta baseou-se em critérios objetivos. Uma vez que o produto atende
tecnicamente a necessidade do Hospital Portugués e apresenta o menor preco, sua
desclassificagdo por questdes meramente formais ou interpretagdes subjetivas da concorrente
feriria o Principio da Economicidade e a busca pela proposta mais vantajosa para o Convénio n°®
989499/2025.
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Relativamente ao Lote 04 - Mesa Cirurgica, alega que a Prime limitou-se a copiar a descri¢gdo do
edital, omitindo a especificacdo exata da configuracio técnica, que o equipamento proposto nao
possuiria em seu manual qualquer informacao sobre o material de confecg¢ao do leito e que a faixa
de tensdo do equipamento nio atenderia ao exigido no edital.

Contudo, as especificagbes apresentadas pela Prime Medical foram submetidas a analise da
equipe técnica, que analisou a proposta apresentada em conjunto com o manual, além de
esclarecimentos junto a licitante, e atestou a compatibilidade dos produtos ofertados com o Anexo
| do Edital, uma vez que a faixa de tensdo do equipamento proposto atende plenamente as
necessidades do hospital.

Embora a recorrente alegue omissao no manual, esta Comissao, pautada pelo dever de busca da
verdade material, realizou diligéncia junto a equipe técnica de engenharia clinica. Restou
comprovado que o modelo ofertado possui tampo construido em fibra de carbono conforme
exigido no edital, garantindo a performance necessaria para exames. O formalismo de uma
eventual omissao descritiva no manual nao deve se sobrepor a realidade técnica do equipamento,
que atende plenamente ao fim a que se destina.

Quanto a faixa de tensdo, o Edital solicitou alimentacao elétrica de 90 a 240V/60Hz. A analise
técnica confirmou que o range de tensdo do equipamento proposto é perfeitamente compativel
com a rede elétrica do Hospital Portugués. A jurisprudéncia administrativa moderna, bem como a
Lei n® 14.133/2021 (Art. 59, § 2°), aplicada subsidiariamente a este certame , determina que nao
devem ser desclassificadas propostas que apresentem erros formais sanaveis ou divergéncias
irrelevantes que ndo prejudiquem a execugdo do contrato. A faixa de tensdo do equipamento
atende a necessidade operacional da instituicdo, ndo havendo prejuizo técnico ou risco ao
patrimdnio do Hospital.

Assim, nao restou comprovado vicio que desabone a proposta vencedora, motivo pelo qual,
mantém-se a classificacdo da proposta de menor preco. DECISAO: CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO.

2.2. Recurso da Prime Medical:

A empresa insurge-se contra sua desclassificacdo no Item Il (Foco de Solo), alegando que o
requisito de "ajuste de temperatura de cor" seria atendido pelo equipamento proposto.

Contudo, as especificagbes apresentadas pela Prime Medical foram submetidas a analise da
equipe técnica, que analisou a proposta apresentada em conjunto com o manual, e atestou que
existe duvida no manual sobre o ajuste de temperatura de cor no equipamento ofertado. Conforme
prints abaixo, extraidos do manual do equipamento, fica clara a contradi¢ao:
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A3 Desempenho optico
Modelo HyLED CB/CBM HyLEDC7/CTM HyLEDCS5/C5M

Luminasidade Cercade Cerca de Cercade

max. (Ec) (1 m) 160000 Ix 160000 I 160000 Ix
Sem temperatura sem temperatura sem temperatura
de cor ajustavel: de cor ajustavel: de cor ajustavel:
cercade 4350k cercade 4350 k cerca de4350k
sob luminosidade sob luminosidade sob luminosidade

Temperatura o i :

de maxima maxima, maxima.

or

Com temperatura Com temperatura Com temperatura
de corajustavel: de cor ajustavel: de cor ajustavek
cerca de 3500k cerca de 3500k cerca de 3500k
a 5100k a 5100k a5100k

* ltem estabelece que apenas o0 modelo HyLED C5M teria a funcdo de ajuste de temperatura.

W HyLED C8/C7/C5

mindray

W HyLEDC5M

mindray

@+

* |tem estabelece que apenas o modelo HyLED C5 teria a funcao de ajuste de temperatura.

A andlise técnica minuciosa do manual do equipamento revelou contradigdes insanaveis.
Enquanto a proposta comercial afirma o atendimento, o manual técnico do fabricante - documento
que reflete a realidade fisica do produto - indica que a fungdo de ajuste de temperatura de cor é
exclusiva de modelos especificos (HyLED C5M ou HyLED C5), ndo restando comprovado que o
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modelo exatamente ofertado possua tal tecnologia. E 6nus da licitante apresentar proposta clara e
isenta de duvidas.

O ajuste de temperatura de cor ndo € um requisito meramente acessorio; trata-se de
especificagdo essencial para a distingdo de tecidos e seguranga do ato cirurgico nos padrboes do
Hospital Portugués. Admitir a "davida" ou permitir que a licitante altere a configuragdo do objeto
apos a abertura das propostas, configura desvio de finalidade e violagao ao Principio da Isonomia,
uma vez que outras empresas podem ter sido desclassificadas ou deixado de ofertar precos
menores por buscarem produtos que comprovadamente atendessem a essa exigéncia técnica.

Diferente dos Itens 02 e 04, onde a diligéncia técnica confirmou a existéncia das fungdes através
de manuais e evidéncias, no caso do ltem lll, a evidéncia documental trazida pelo proprio manual
do fabricante contradiz a declaracao da licitante. A duvida sobre requisito técnico essencial deve
ser resolvida em favor da administracdo e da seguranca dos procedimentos médicos que serdo
realizados com o equipamento.

Diante de patente duvida quanto ao fornecimento da funcdo de ajuste de temperatura no modelo
ofertado, deve ser mantida a desclassificacdo da empresa. DECISAO: CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO.

3. CONCLUSAO

Diante do exposto, esta Comissdo decide pelo DESPROVIMENTO de ambos os recursos,
mantendo-se integralmente a ata de julgamento publicada anteriormente, declarando:

PRIME MEDICAL vencedora dos ltens |, Il e IV.
NORDESTE MEDICAL vencedora do Item Ill.

Sinaliza-se que as empresas vencedoras deverdo aguardar comunicagdo especifica desta
instituicdo para assinatura dos respectivos contratos de compra e venda.

Salvador/BA, 07 de maio de 2026.

Alberto Maia Carvalho - Presidente/Coordenador

Miqueias Silva Bento - Membro.
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Eric Carlos Sampaio da Silva - Membro

Fabio Bonfim Souza Santos - Membro

José Dias da Rocha Neto - Membro
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